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Objetivo: viabilizar a utilização de dentes decíduos artificiais com polpa 
e condutos radiculares em pesquisas “in vitro” com o uso do localizador 
apical Root ZX II. 
Método: foram selecionados 20 molares decíduos artificiais que 
apresentavam três condutos radiculares e não apresentavam trincas, 
fraturas ou defeitos de fabricação. Foi feita abertura coronária, acesso 
aos condutos, patência foraminal e mensuração dos canais radiculares 
por meio de método visual e eletrônico. A mensuração no método 
visual (G1- controle) foi realizada introduzindo a lima no ponto da 
cúspide de referência até a lima atingir o forame apical. No método 
eletrônico (G2- experimental), os dentes foram inseridos em alginato e 
a lima inserida no canal radicular até o localizador indicar o ápice. As 
mensurações foram realizadas em triplicata. As médias das medidas em 
milímetros foram submetidas ao teste de correlação de Pearson no 
programa Biostat 2.0 com valor de significância de 5%. 
Resultados: as medidas observadas pelo método eletrônico 
apresentaram correlação com os resultados obtidos pelo método visual 
(r Pearson = 0,9490; p = 0,0000). 
Conclusão: os dentes decíduos artificiais podem ser utilizados em 
pesquisas “in vitro” com o localizador apical Root ZX II. 
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Objective: To allow the use of artificial primary teeth with pulp and 
root canals for in vitro studies with the Root ZX II electronic apex 
locator. 
Method: Twenty artificial primary molars with three root canals and no 
cracks, fractures or fabrication defects were selected. After coronal 
opening, access to the canals was gained, foramen patency was 
checked and direct and electronic working length determination was 
performed. For direct visual working length determination (Group 1 – 
control), the file was introduced into the canal from the reference cusp 
until its tip was visible at the apical foramen. For the electronic working 
length determination (Group 2 – experimental), the teeth were 
embedded in alginate and the file was introduced into the canal until 
the electronica locator indicated the apex. The measurements were 
made in triplicate. The means (in mm) were subjected to Pearson’s 
correlation coefficient test using the Biostat 2.0 software. The 
significance level was set at 5%. 
Results: The electronic measurements correlated with the direct visual 
measurements (r=0.9490; p=0.0000). 
Conclusion: Artificial primary teeth can be used for in vitro studies with 
the Root ZX II electronic apex locator. 
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Foram produzidos dentes decíduos artificiais 
com polpa com finalidade de utilização em laboratório e 
em pesquisa. Entretanto, são necessários estudos para 
viabilizá-los e validá-los como alternativa para dentes 
decíduos naturais1. 
Entre as possibilidades da utilização dos dentes 
decíduos artificiais com polpa estão os trabalhos que 
estudam o localizador apical. Existem diferentes métodos 
que possibilitam a determinação do comprimento real do 
canal radicular do dente durante o tratamento 
endodôntico. Dentre eles, estão os métodos 
radiográficos e eletrônicos
2
.  
Atualmente, o uso do localizador apical está 
cada vez mais ao alcance do odontopediatra3. Os 
localizadores mais utilizados atualmente são os de 
terceira geração que tem como princípio a diferença de 
impedância entre os eletrodos4. São de fácil uso, 
proporcionam diminuição do tempo clínico, 
proporcionam boa aceitação e maior conforto para o 
paciente. Além disso, os localizadores apicais podem 
reduzir o número de tomadas radiográficas durante o 
tratamento endodôntico2. Estudos têm demonstrado 
que em dentes decíduos naturais o uso do localizador 
apical é viável e indicado3-8. O localizador apical Root ZX 
foi preciso na determinação do comprimento de trabalho 
em incisivos decíduos com ou sem reabsorção “in vivo” 9.  
A grande dificuldade para obtenção de dentes 
decíduos naturais para serem utilizados nas pesquisas 
motivou a idealização de um modelo pedagógico de 
dentes decíduos artificiais  que são anatomicamente em 
tamanho real, com raízes, cavidade pulpar interna, 
coloração natural, anatomia detalhada e radiopacos1. Os 
exemplares são compostos por resinas sintéticas que 
retratam a semelhança aos tecidos dentários dos dentes  
decíduos humanos1. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 
viabilizar a utilização de dentes decíduos artificiais em 
pesquisas “in vitro” com o localizador apical Root ZX II.  
 
 
 
 
 
 
Amostra 
Foram identificados 20 molares decíduos 
artificiais com polpa coronária e radicular (Endo Vita,IM 
do Brasil Ltda. São Paulo - Brasil) com números de 1 a 20 
(Figura 1), os quais foram utilizados para mensuração do 
comprimento de trabalho por dois métodos: visual 
(controle) e eletrônico (experimental). Vale ressaltar que 
cada canal radicular foi mensurado pelos dois métodos: 
visual e eletrônico.  
 
Critérios de Inclusão 
- molares decíduos artificiais com ausência de trincas, 
fraturas ou defeito de fabricação; 
- molares decíduos artificiais com a presença de três 
canais radiculares observados após a cirurgia de acesso. 
 
 
 
 
Figura 1. Dentes decíduos artificiais com polpa 
coronária e radicular 
 
Critérios de Exclusão 
- dentes decíduos anteriores artificiais; 
- molares decíduos artificiais com presença de trincas, 
fraturas ou defeitos de fabricação. 
 
Procedimento 
- Realizou-se acesso aos condutos radicular com ponta 
diamantada esférica 1012 (Kg SorensenInd Com Ltda. 
São Paulo–SP-Brasil) em alta rotação (Kavo do Brasil 
Ind Com Ltda. Joinville - Santa Catarina - Brasil) 
(Figura 2).  
- A patência apical foi verificada por meio da inserção 
passiva da lima k-file #15 (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Switzerland). O ponto de referência 
coronária foi definido na parede oposta ao canal em 
cada dente para mensurações dos comprimentos 
radiculares por um único operador calibrado. 
-  
 
Figura 2. Acesso aos condutos radiculares. 
 
Método Visual (Grupo Controle n=60) 
- Foi inserida lima K-file #15 até que a ponta atingisse 
o ápice ou a reabsorção radicular. A lima foi retirada 
do interior do canal radicular e a distância entre a 
ponta da lima e o “stop” foi medida com régua 
milimetrada (Angelus Indústria de Produtos 
Odontológicos S/A. Londrina-Pr-Brasil). Cada canal 
radicular foi mensurado em triplicata (Figura 3). 
-  
 
Figura 3. Método visual. 
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Método Eletrônico (Grupo Experimental n=60) 
- Os canais radiculares foram mensurados com 
localizador apical Root ZX II (J. MORITA BRASIL Imp e 
Distrib Ltda. – São Paulo–SP-Brasil). Os dentes e a 
alça labial foram inseridos em recipiente plástico 
(Copaza Descartáveis Plásticos Ltda. Içara–SC - Brasil) 
com alginato (DentsplyInd e Com Ltda. Petrópolis–RJ 
- Brasil)
3,6,10-15
. As mensurações foram realizadas 
utilizando lima K-file #15 até a indicação de “APEX” e 
sinal sonoro contínuo do aparelho. Posicionou-se o 
“stop” na marcação coronária de referência. A lima 
foi removida do canal e o comprimento de trabalho 
medido em régua milimetrada. As medidas foram 
feitas em triplicata (Figura 4). 
 
 
Figura 4. Método eletrônico. 
 
Análise Estatística 
- As médias das mensurações, em milímetros foram 
submetidas ao teste de correlação de Pearson no 
programa BioEstat 2.0 com valor de significância de 
5%. 
 
 
 
 
As medidas observadas nos dentes decíduos 
artificiais mensurados pelo método eletrônico 
apresentaram correlação com os resultados obtidos pelo 
método visual (r Pearson = 0,9490; p = 0) (Tabela 1 e 
Gráfico 1). 
 
Tabela 1.  Grupos amostrais – médias aritméticas (desvios-
padrão). 
Grupos Amostrais 
G1 
(controle) 
G2 
(experimental) 
rPearson P 
15.70 (2.88) 15.04 (2.75) 0.9490 0.0000 
Teste estatístico utilizado: rPearson. 
 
 
 
 
A radiografia convencional é muito utilizada na  
 
 
 
 
 
endodontia de dentes decíduos para determinação do 
comprimento de trabalho2. A literatura apresenta outros 
métodos para odontometria com resultados mais 
satisfatórios que a radiografia convencional, como a 
radiografia digital e o localizador apical
3,15,19,21
. Para 
viabilizar o uso dos localizadores apicais nos dentes 
decíduos artificiais, esse trabalho comparou as 
mensurações obtidas de cada dente pelo método visual e 
eletrônico assim como em outros estudos
3,5-16,20-16
. 
Os localizadores apicais apresentam precisão na 
odontometria do comprimento de trabalho do sistema 
de canais radiculares em dentes permanentes
10-12,16-23 
e 
em decíduos
3-9,14,24,25
. Os resultados desse trabalho 
mostraram que os dentes decíduos artificiais não 
influenciaram na precisão do localizador apical. Este fato 
pode ser explicado pela semelhança anatômica entre os 
dentes decíduos artificiais e humanos que possibilita a 
criação do mecanismo de impedância pelo localizador 
apical. 
A instrumentação radicular em dentes decíduos 
pode ocasionar a mudança da localização do forame 
apical e a raiz pode apresentar reabsorções 
heterogêneas causando alteração no comprimento de 
trabalho durante a instrumentação dos canais 
radiculares. Dessa maneira, faz-se necessária a 
confirmação do comprimento de trabalho durante a 
instrumentação químico-mecânica no tratamento 
endodôntico de dentes decíduos. Aparelhos eletrônicos 
que permitam a instrumentação rotatória 
simultaneamente à localização do comprimento de 
trabalho são importantes para endodontia 
odontopediátrica. Os localizadores apicais podem 
prevenir a instrumentação e obturação além do ápice4. 
Os resultados desse trabalho apresentaram correlação 
entre as mensurações realizadas com o localizador apical 
e o método visual corroborando com estudos prévios3,5-
12,14,16-25. Porém, o modelo experimental utilizando 
dentes artificiais decíduos apresentam limitações em 
relação às características estruturais dos dentes artificiais 
que são produzidos em resina sintética que pode 
influenciar nas características de umidade e dureza no 
interior dos canais radiculares quando comparados com 
a dentina radicular de dentes humanos. 
Desta forma, tornam-se relevantes estudos que 
tenham como objetivo facilitar e favorecer a técnica 
endodôntica em dentes decíduos. A viabilização do uso 
dos dentes artificiais para utilização de localizadores 
apicais torna-se uma contribuição importante, pois 
possibilitará também treinamentos laboratoriais com 
localizadores apicais para alunos de graduação em 
odontologia ou pós-graduação em odontopediatria, o 
que constituirá visível evolução na técnica endodôntica 
para dentes decíduos. 
 
 
 
 
Dentes decíduos artificiais podem ser utilizados 
em pesquisas “in vitro” com localizadores apicais. 
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Gráfico 1. Comparação entre mensurações de canais pelo método radiográfico e método eletrônico 
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